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Ordinanza municipale sulla limitazione d’uso
dell’acqua potabile in caso di carenza idrica

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati
e gli artt. 42, 50, 51 e 81 del Regolamento comunale per la distribuzione di acqua
potabile,

e |art. 192 LOC;
e |'art. 44 RALOC;
e [|'art. 131 del Regolamento comunale della Citta di Mendrisio,

emana

le seguenti disposizioni concernenti la limitazione d'uso di acqua potabile in caso di
carenza idrica.

CAPITOLO 1
Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza, in ossequio all'art. 42 cpv. 2 del Regolamento per la distribuzione
di acqua potabile, disciplina, in caso di carenza, le limitazioni d’'uso di acqua potabile
proveniente dalla rete idrica della Citta di Mendrisio.

CAPITOLO 2
Art. 2 Gradi emergenza idrica

1. In caso di carenza d’'acqua € necessario veicolare la stessa in direzione dei bisogni piu
importanti. A questo scopo vengono introdotti tre gradi di siccita in cui I'utenza é
suddivisa in “Privato” ed “Enti pubblici”. Per ogni grado di siccita sono indicate le
relative restrizioni.

2. I grado disiccita (1, 2 o 3) & definito dalla Direzione delle AIM a seconda della portata
delle sorgenti, della disponibilita delle falde, dei consumi giornalieri e della stagione.

3. La seguente tabella indica le attivita implicanti I'uso di acqua potabile permesse e non
permesse per |'ente pubblico e per i privati a fronte dei diversi gradi di siccita:



Pubblico (scuole, parchi, impianti
sportivi,...)
Funzionamento di fontane pubbliche

Funzionamento di fontane ornamentali
con ricircolo

Irrigazione automatica verde pubblico
(rotonde, parchi giochi)

Irrigazione automatica campi sportivi

Innaffiamento manuale di alberi,
arbusti, aiuole, piante in vaso

Utilizzo di autolavaggi professionali

Riempimento piscine comunali

Rabbocco piscine comunali

Grado di siccita 1

vietato

ammesso

ammessa 2 volte a
settimana,
MER-SAB

ammessa previa
autorizzazione

ammesso previa
autorizzazione

ammesso

ammesso

ammesso

Grado di siccita 2

vietato

vietato

vietata

vietata

vietato

vietato

ammesso previa
autorizzazione

ammesso

Grado di siccita 3

vietato

vietato

vietata

vietata

vietato

vietato

vietato

vietato

Utente privato

Riempimento piscine, cisterne, stagni e
biotopi

Rabbocco piscine
Lavaggio di veicoli privati o professionali
Lavaggio di piazzali

Irrigazione automatica e irrigazione
goccia a goccia

Annaffiatura manuale alberi, arbusti,
aiuole

Annaffiatura manuale orti

Grado di siccita 1

ammesso previa
autorizzazione

ammesso
ammesso
vietato
ammesso 2 volte a
settimana
LUN-GIO numeri
civici pari
MAR-VEN numeri
civici dispari

ammesso

ammesso

Grado di siccita 2

vietato

ammesso

vietato

vietato

vietato

ammesso

ammesso

Grado di siccita 3

vietato

vietato

vietato

vietato

vietato

vietato

vietato

4. Gli awvisi e i gradi di emergenza vengono notificati immediatamente dalla Direzione

delle AIM agli utenti attraverso i mezzi piu appropriati.
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Art. 3 Disposizioni riempimento piscine

Il riempimento delle piscine e delle fontane potra essere effettuato solo previo awiso alla
Direzione delle AIM e sua autorizzazione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono
punite dal Municipio, su segnalazione della Direzione AIM, con multa fino a
CHF 10'000.00.

CAPITOLO 3 — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione. Eventuali
ricorsi contro la sua entrata in vigore saranno sprowvisti dell’effetto sospensivo.

Adottata con risoluzione municipale no. 6578 dell’11 luglio 2023.

La presente ordinanza e pubblicata all’albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal
14 luglio 2023 al 13 settembre 2023.

Il Municipio

Citta di Mendrisio Ordinanza municipale sulla limitazione d'uso 10.3.01.04 3/3
dell’acqua potabile in caso di carenza idrica




<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /DEU <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



